Hasznalati utasitas
Anti-Decubitusz levegé matrac pumpaval

0806276 (0806277 & 0806278)
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MEDICAL « GASES * FIREFIGHTING est. 1977

Haszndlat elStt olvassa el a hasznalati Utmutatdt, és Grizze meg kés6bbi haszndlatra.
Fontos biztonsagi utasitasok

Az anti-decubitus matracokat kifejezetten agyhoz kotott betegek felfekvésének kezelésére és
segitésére tervezték. Hasznalhatok korhazi vagy otthoni haszndlatra. Az 6déma elkeriilése érdekében

egyenletesen ossza el a nyomast a testre.

A szivattyu atkapcsolja a légnyomadst a matracban, konnyed masszirozas érzetét keltve és aktivalja az

immobilizalt, szétteril§ sejteket.
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Ez a termék olyan betegek szamara javasolt és javasolt, akik valdszinileg napi 15 6ranal tobbet
toltenek agyban, valamint olyan betegeknek, akiknél alacsony vagy kézepes a fekélyek és felfekvés
kialakuldsanak kockdazata.

A buborékos matrachoz (0806277)

Helyezze a légmatracot az agymatrac folé, el6szor az alsé lepedét feszitse fel, ligyelve arra, hogy a
légbemenet a labak oldalan legyen.

Rogzitse rogzité hevederekkel a matrac alatt.

Helyezzen a légmatrac folé egy vékony, légatereszt6 anyagot, ha nincs hozza sajat huzata, hogy ne
érintkezzen kozvetlenil a paciens bérével.

A szivattyuhoz (0806278)

Rogzitse a matracot a szivattyihoz a csomagban taldlhaté megfelel6 toml6k segitségével.
Csatlakoztassa a pumpat az aramforrashoz, nyomja meg az "ON/OFF" kapcsoldt, és forgassa el a
gombot maximumra, hogy felftjja a matracot, MIELOTT a beteg hasznélta.

Amikor a matrac teljesen fel van fujva, a kapcsolé segitségével bedllithatja a nyomastartomanyt a
felhasznald igényeitdl figgben.

FIGYELEM: a STATIC Gzemmdd csak 20 percre szol!!!

A szivattyuhoz (0806278)

Nyomja meg a "narancssarga" kapcsoldt a Statikus nyomas kivalasztdsdhoz. Ez a kapcsold aktivalja
vagy deaktivélja a valtakozo levegGaramlast a szivattyubdl a matracba, és folyamatos aramlast
biztosit.

Kijelentjik, hogy a fenti termék megfelel a 745/2017/EGK orvosi berendezésekrél sz6l6 irdnyelv és a
AY86/T.M.01k.130648.MEK 2198B/02-10-2009 gorég nemzeti jogszabalyok elSirasainak.

Kizardlag mi vagyunk felelGsek annak kinyilvanitasaért, hogy a jelen nyilatkozatban emlitett
orvostechnikai eszk6z6k alacsony kockazati osztalyba tartoznak (I. osztaly), és megfelelnek a
745/2017/EK eurdpai rendelet kdvetelményeinek, és adott esetben a hivatkozott szabvanyoknak és
jogszabalyoknak.
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m{iszaki el6irdsoknak. Ha a megfelel6 karbantartdst és a terméket a ,,hasznalati utasitas” szerint



hasznaljak, akkor a termék biztonsagos és hatékony, és nem veszélyezteti a beteg, a felhasznalo

és/vagy harmadik fél egészségét.

Ezt a nyilatkozatot az illetékes hatdsag orvostechnikai eszkdzok gyartdi nyilvantartdsaban (EOF) valé

nyilvantartasba vételrél sz616 igazolas alapjan adjak ki.

A termék az |. osztalyba tartozik, az 1. osztalyozasi szabdly és megfelel az orvostechnikai eszk6zokrél

sz6l6 745/2017/EGK iranyelvnek.

Fesziiltség (V) — Frekvencia (Hz)

AC22V/ 50HZ

Levegd kimenet

25-6 liter/perc

=]
3 Hatoétavolsag 50mHg- 110mmHg
-lc-ul Ciklus id6 12 perc
S Energiafelhasznalds <7 Wt 10%
‘N Zaj <25dB+10%
n Méretei (H x 5z x M) 26 x12,5x 8,5 cm
A szivattyu sulya 1,3 kg
Max terhelés 130 Kg
= o Szin Blue
\E E Anyag Orvosi minGségli PVC
_8 -l&; PVC vastagsaga 0,3 mm
S E Meéretei (H x Sz x M) 200 x 90 x7.0 cm
(2] Kabel hosszUsag 120cm
Saly 2Kg

KARBANTARTAS
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FIGYELEM: Ne haszndljon savas és maro hatasu higitasokat.

A matracot ne érje kézvetlen héforras.
Ha menteni kell a matracot, légmentesen, 6sszecsukva
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FONTOS (!)

Ne valassza le a toml6ket a szivattyu miikodése kdzben
Ne hasznaljon éles targyakat a matrac kozelében.
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anyagat.
O Minden napi hasznalat utan tisztitsa meg a karpitot.

Ne dohdnyozzon, és ne haszndljon langot a matrac kdzelében.

A szivattyl tisztitdsa el6tt valassza le az elektromos haldzatrdl.
Tisztitsa meg a szivattyut egy szdraz ruhdval. FIGYELEM: Ne érje a szivattyut folyadékkal

Ne lépje tul a gyarto altal javasolt maximalis terhelést (kg).
Védje a termékeket olajokkal, testdpoldkkal, krémekkel, vattaval, firdélepeddvel letakarva.
Ne hasznaljon suirold hatasu alkohol alapu tisztitast a matracnal. Ez karosithatja a réteg

A matrac tisztitasa: Hasznaljon puha rongyot vagy szivacsot és enyhe szappanos vizet.

A szivattyut tiszta, szaraz és jol szell6z6 helyen térolja vagy tarolja.




o Javasoljuk, hogy a karpitot enyhe tisztitdszerrel tisztitsa meg, hogy megdvja az olajfoltoktdl
és a portdl. Altalanos gyakorlat az antibakterialis szappan és viz keverékével toltdtt spray-
palack hasznalata. Permetezze be a fellletet, majd tordlje le tiszta torilkdzével. A legjobb
megoldas, ha enyhe szappannal kevert meleg vizzel tisztitja meg és alaposan szaritja meg.

O Védje meg a réteget a karcolasoktdl, vagasoktdl és szurdsoktol.
O Ne hagyja bekapcsolva a terméket, ha nem hasznalja

FONTOS (!)

A szivattyu sériilése vagy meghibasodasa esetén forduljon hivatalos és képzett forgalmazéjahoz.
VIGYAZAT! (!)
Ne hasznalja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikonyvben.

A késziilékkel csak képzett vagy felfekvés kezelésére és megel6zésére kiképzett személyzet
dolgozhat.

A MOBIAK S.A elharit minden felel6sséget a termék helytelen hasznalatabdl és a termék keretének
jogosulatlan megvaltoztatasabol eredé kovetkezményekért.

A MOBIAK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szerepl6 informacidk el6zetes értesités
nélkiili megvaltoztatasara.

Kornyezetvédelem

Ha egy napon gy taldlja, hogy a késziiléke cserére szorul, vagy mar nem szolgélja Ont, vegye
figyelembe a kornyezetet:

1. Ne dobja ki késziilékét a kommundlis hulladékkal egyiitt (ez egyben a feltlintetett
Ujrahasznositasi szimbdélum fontossaga is)

2. Lépjen kapcsolatba a telepliilési hatdsaggal, és jeldlje meg a késziilék Ujrahasznositasi
helyét.

3. A legtobb haszontalan késziilék a megfelel6 helyen Ujrahasznositds segit megdvni a
kornyezetet és a m(ikodést Ujra a készllék anyagait.

ALKATRESZEK
REFERENCIA SZAM LEIRAS
0806277 LEGMATRAC , OCEAN”

0806278 SZIVATTYU , PREMIUM”



A termékre szivattyuban két (2) év, a matracra és a tobbi nem mechanikus alkatrészre hat (6) hénap
a garancia. A garancia a gyari hibakra vonatkozik, nem pedig a termék nem megfelel$
hasznalatabdl/karbantartadsabdl eredd karokra.

A garancia a gyari hibakra vonatkozik, és NEM vonatkozik a nem megfelel$ hasznalatbél, nem
megfelel6 karbantartasbdl, médositasbol, visszaélésbdl vagy a termék hasznalati utasitasanak be
nem tartasabdl eredd karokra.

A j6tdllas nem terjed ki a kovetkez6k dltal okozott karokra vagy hibakra: természeti katasztréfak,
jogosulatlan karbantartas vagy javitas, aramellatasi problémak (adott esetben) és szallitasi
tarsasagok.

Eseményjelentés

Az eszkOz hasznalatdval kapcsolatban bekdvetkezé minden sulyos eseményt jelenteni kell a
gyarténak és a felhasznald és/vagy beteg lakdhelye szerinti tagallam illetékes hatdsaganak.
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