Hasznalati utasitas
GIGO 2G rollator

GIGO 2G

Eloszo

Kaos ik, hogy a Drive DeVilbiss termékét valasztotta. Nem fog csalddni a termék kialakitasaban,
funkcionalitasaban és mindségeben, Kérjuk, elétie figvelmesen olvassa el ezt a hasznalati utasitast

az elsO hasznalathoz. Fontos biztonsagi informaciokat és ériékes tippeket tartalmaznak a megfelelé hasznalathoz és
gondozashoz. Ha kérdése van. vagy tovibbi informaciora van sziksége. forduljon a terméket szallité Drive DeVilbiss
szakkereskedohoz. Ez a kezelési itmutaté minden fontos beallitast és kezelést tartalmaz. A legfrissebb kezelési
ttmutato elérhetd PDF formatumban online, vagy kérhetd az igyfélszolgalattol. A latassérilt személyek szamara
nagyitott formatumok jelenithetdk meg. A vak betegeket a kisérojuknek kell oktatnia. A javitasok és bizonvos
beallitisok specialis miiszaki képzeést igényelnek, ezért azokat az orvosi kellékek forgalmazéjanak kell elvégeznie.

Megleleldségi nyilatk ozat
A leirt termékhez a DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG

megfeleldseget nyilatkozik az orvostechnikai eszkoz szerint (EU) 2017/745 rendelet

Elettartam

Villalatunk ot év ¢lettartamol feltételez ennck a terméknek mindaddig. amig a terméket rendeltetésszeriien hasznaljak,
¢s minden karbantartasi és szervizkovetelményt betartanak. Ez az élettartam jelentdsen meghaladhato, ha a terméket
kortltekintéen kezelik, javitjak, karbantartjak és hasznaljak, ¢s a tudomany és a technologia tovabbi fejlédésén alapulé
miiszaki korlatok nincsenek. Az élettartam azonban jelentdsen lerovidulhet a szélsoséges és nem megfeleld hasznalat
miatt. Az élettartam cégiink dltali meghatarozasa nem jelent tovabbi garanciat.

Artalmatlanitas

Ha mar nincs szitksége a termekre, forduljon szakkereskeddjéhez, vagy vigye el a terméket a helyi hulladékgyiijts
kozpontba.
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Ujrahasznalat

Ez a termek ujra felhasznalhato. Felhivjuk figyelmét, hogy a biztonsagos kezeléshez szikséges osszes miszaki
dokumentumot az 0j felhasznalénak is at kell adni.

A terméket a szakkereskedonek ellendriznie kell, meg kell tisztitania és vissza kell allitania az optimalis allapotba. Az
elokeszités soran mindig kovesse a gyarto utasitasait; ezeket kérésre rendelkezésre bocsatjuk. A tartozékok
beszerezhetok szakkereskedjetol vagy a www. drivedevilbiss.de oldalon




Rollatar felepitese:
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1. markolat

2. fogantyu allithat6 rudazata

4. fogantyu magas
5. hatso kerék

6. vaz

7. elillso kerék

8. kosar

9. tles

10.  talca

11. feék bovden
12. hattamasz

sagallito csavar

CSOMAG TARTALMA:
e pollator
e kosar
e talca

hattamasz

hasznalati utasitas

INDIKACIO:
A jarélépességiikben nehezitett betegek részére szolgald eszkoz.
Az eszkéz minden alkatrésze ujrahasznosithaté anyaghol késziilt,

HATTAMASZ OSSZESZERELESE:
Helyezze bele feliilrol a fogadocsobe a hattamaszt.
majd régzitse a kapesos gyuruvel.

wroﬂﬂ?;é OSSZESZERELESE
Helyezze be a kormany rudat a jarataba legalabb az
elsé lyukig. Helyezze be a rogzitoé csavart és huzza
meg fixre.
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JONYITAS:

Allitsa a rollator a kerekére. A vaz eliilséd
vizezintes szardt nyomya elére labaval.
mikdzben a markolatot lefelé nyomja. Ez
kdvetoen az iilés nyomyja lefelé ameddig a
helyére be nem kattan. A fékbovden
vedelmében régzitse az a vazhoz a
kapoccsal.

KOSARES A TALCA BESZERELESE:

Akassza

A kosarat helyezze a kis labakkal lefelé az tilélapra.

a kosarat az iilofeliiler alatt vazrészre.

FEKEZES ES PARKOLAS:

fekezin
fékkart

kattan. Felhuzaskor a fék kiold.

-

Fekezéskor mindkét oldali fékkart iizza meg
a markolat felé. Amennyiben clengedi a
fékhatas megszimik.

Amennyiben le
szeremé fix allasba
a rollator. akkor nyomja lefelé a
amennyid a parkolé allasba nem

FEK BEALLITAESA:

1

A megfelelo fékhatas beallitasat a markolat fékbovden becsatlakozé
részenek allitd csavarjaval. valamint a fékbovdenen talalhaté csavar
allitasaval végezhet: el.

ULES

Allitsa meg a rollator stabil talaji helyen. majd tegye a
tékkart parkolé allasba. Ellenédrizze. hogy a rollator ne
csusszon. vagy mozoghasson.

Kévesse a képen megjelent mozdulatokat.




BITONSAGI TANACSOK:
=

A rollator ne hasznalja kerekesszekkeént.
mert nem nyujtja a megtelelo stabilitast
mozgas kozben.

TECHNIKAI ADATOK:

Maximalis terhelhetoség: 120 kg

5 kg-nal ne terhelje jobban a kosarat

Nedves ruhaval tsztithato.

Ne hasznaljon agressziv fertotlenito szert.

Idénként ellendrizze a rollator csavarjamak feszesseget.

Teljes hossz: 61 em

teljes szélesség: 63 em

markolatok kdz6tt tavolsag: 41 em

6 fokozatban allithaté markolat magassag: 83-93.5 em
iilés magassag: 53 em

itlofeliilet mérete: 33.5x34 cm

dsszecsukott allapotban méretei: 100x63x28 cm

kosar nélkith onsuly: 6.8 kg

suly kosarral: 8 kg

anyaga: aluminmun & mianyag

Garancia 1d6: 12 honap

Datum: Q1m<m
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